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Resumo:  

 
A manufatura aditiva pode ser integrada à Bioengenharia para auxiliar desde a produção de 
biomodelos até a impressão de próteses e implantes. O presente artigo utilizou a impressora 3D 
Zprinter 650 e focou em testar como dois materiais infiltrantes, já utilizados para reforço da 

resistência mecânica de peças produzidas por manufatura aditiva, de acordo com a literatura,  
interagem com o SILASTIC® MDX4-4210. Os moldes devem manter suas dimensões, adquirir 
um melhor acabamento superficial e um incremento a resistência mecânica e ao mesmo tempo 

permitindo a polimerização do elastômero. O processo de produção de prótese maxilofacial pode ser 

realizado com o auxilio de mecanismos de digitalização, modelagem 3D do molde para a produção da 

prótese. Uma vez definido e projetado em um arquivo 3D o molde é impresso em manufatura aditiva 

na impressora e no pós-processamento aplica-se o material infiltrante. 
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 Abstract  

 
The additive manufacture can be integrated with bioengineering to help from the production of 
biomodels to the printing of prostheses and implants. The present article has used the Zprinter 
650 3D printer and focused on testing how two infiltrating materials, already used to strengthen 
the mechanical strength of parts produced by additive manufacture, according to the literature, 
interact with SILASTIC® MDX4-4210. The molds are maintained in their dimensions, get better 
surface results and increase the mechanical resistance at the same time as the polymerization of 
the elastomer. The process of production of maxillofacial prosthesis can be performed with the 
aid of scanning mechanisms, 3D modeling of the mold for the production of the prosthesis. Once 
defined and designed in a 3D file the mold is printed in additive manufacture in the printer and 
in post processing the infiltrating material is applied. 
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1. Introdução 

Na última década a manufatura aditiva tem se tornado um método bastante utilizado e citado 

em literatura. Sua utilização na área médica e odontológica cresce de forma a permitir 

programações cirúrgicas e criação de próteses. Em nosso meio esta utilização não é de uso 

rotineiro, por questões operacionais e de custos financeiros. Existem várias formas de 

prototipagem empregadas para criação de biomodelos que são réplicas da morfologia de uma 

estrutura biológica em material sólido (FERNANDES et all, 2004).  

A princípio os modelos biomédicos eram construídos com objetivo didático, e posteriormente, 

com finalidade cirúrgica. Segundo Antas (2008), “por definição todos os modelos médicos 

são únicos, e as características de cada um devem ser consideradas de forma cuidadosa 

quando se procede à seleção de um sistema de Prototipagem Rápida em particular”. Por este 

motivo, a área de bioengenharia, quando comparada com a área de processo industrial, pode 

trazer maiores desafios no que concerne em obter um resultado de sucesso (ANTAS, 2008). 

Diante da possibilidade de desenvolver modelos biomédicos encontra-se o processo de 

fabricação de próteses humanas em elastômero maxilofacial para substituição de órgãos em 

tecidos epiteliais e cartilaginosos. 

Tradicionalmente estas próteses são produzidas utilizando hidrocolóide irreversível (alginato), 

gesso e material para manipulação, e assim, produzir a base de gesso. Do mesmo modo são 

produzidos os moldes que posteriormente são preenchidos com elastômero. Também é 

possível utilizar modelos em cera para testar o formato da prótese (AQUINO et al, 2012). 

Este processo utiliza material de fácil acesso, não obstante, exige grande acurácia do 

profissional, trabalho manual e disposição do paciente. 

Já o campo da Engenharia Reversa propõe a manufatura, partindo de um produto existente 

(LIN, WANG, DAIB, 2004). Esta ferramenta garante a obtenção da forma de maneira não 

invasiva e nem perigosa para o paciente. O modelo digital permite acompanhar modificações 

futuras na morfologia da região afetada (COLOMBO et al., 2006). Assim, pode ser aplicado 

para obtenção da forma dos pascientes adaptação da protese em formato 3D e posterior 

impressão do molde.  

A Impressão 3D / AM é uma tecnologia emergente revolucionária que está ganhando espaço 

no dia-a-dia. A AM cria produtos camada - por camada  adicionando material, se contrapondo 

ao processos como o de usinagem, por exemplo, que subtrai material gradativamente de uma 

porção maior de material, a chamada manufatura "subtrativa". Esta aparente pequena 

distinção – adicionando ao em vez de subtrair - significa tudo. (CAMPBELL, T. et al., 2011) 

No entanto não existe apenas um processo AM. Estes processos se diferenciam pela maneira 

na qual cada camada é criada. Estes variam de injetar um ligante em um pó polimérico 

(Impressão 3D), usar um laser UV (ultravioleta) para endurecer um polímero fotossensível 

(Estereolitografia), usando um laser para derreter o metal ou pó polimérico (Sinterização a 

Laser), entre outros.  

O problema a ser pesquisado é que as impressoras á base de ligante e pó necessitam de pós 

processamento, que confira resistência mecânica, mas ao mesmo tempo permita a 

polimerização do silicone SILASTIC® MDX4-4210. 

O que se propõe é a utilização do conhecimento de engenharia para melhorar o processo de 

confecção de próteses para tecidos moles. Todo o procedimento desta técnica, segundo 

Yaxiong, Dichen, Bingheng, Sanhu e Gang (2003), pode ser dividido em quatro etapas: 

design; prototipagem rápida;  fabricação e prática clínica. O objetivo deste artigo é avaliar a 



 

                   

compatibilidade dos moldes produzidos por manufatura aditiva e reforçados com 

Etilcianoacrilato ou resina Epoxi, e o silicone maxilofacial SILASTIC® MDX4-4210 
utilizado para produção de próteses.  

 

2. Materiais e Métodos 

 

Conforme descrito no quadro 1 este estudo tem natureza básica, abordagem e abordagem 

qualitativa. A pesquisa se classifica dentro da Engenharia de Produção como Gestão da 

Produção, subárea de procedimentos, métodos e sequências de processos produtivos discretos.  

O quadro 2 apresenta resumidamente o processo tradicional de confecção de próteses e a 

possibilidade de obtenção dos moldes por Manufatura Aditiva, onde nota-se que a produção 

do molde, envase do silicone e cura completa do silicone são fundamentais para o 

funcionamento do processo proposto e por estes motivos se tornou foco desta pesquisa.   

 

 
Quadro 1: Classificação da metodologia da Pesquisa 

 

 

Quadro 2: Comparação entre o método convencional e o método proposto 

 

Natureza 

 

•Básica 

Objetivos 

 

•Exploratório 

Abordagem 

 

•Qualitativa 

Método 

 

•Experimento 

Produção de Prótese 

Convencional 

Base em Gesso 

 Réplica de Cera 

Adaptação da replica 

Fabricação de molde 

Envase do silicone 

Polimerização do silicone 

Prova no pasciente 

Ajuste de cor e forma 

Entrega apropriada 

Manufatura aditiva 

Digitalização  

Desenho do molde em CAD 

Impressão do molde 

Envase do silicone 

Polimerização do silicone 

Prova no pasciente 

Ajuste de cor e forma 

Entrega apropriada 



 

                   

 

Para realização dos testes foram confeccionados nove corpos de prova projetados em software 

3D Inventor da Autodesk e impressos na Zprinter 650 da Zcorp, que utiliza o princípio no 

qual o material em pó é agregado por um aglutinante depositado por impressão tipo jato de 

tinta (VOLPATO et al.,2007). Este pó é projetado com inúmeros aditivos que maximizam o 

acabamento superficial, a resolução das características e a forma da peça (ZPRINTER). 

Segundo Lizardo (et all, 2018) Esta impressora utiliza-se do processo a base de pó e 

aglutinante,( ZBTM61, e resina a base de 2-pirrolidona e pó é o ZPTM150, à base de gesso) 

desta forma pode-se classificar o material resultante como compósito. A impressora produz 

peças de grande versatilidade, porém, em muitos casos, necessita de pós-processamento para 

melhorar a resistência mecânica das peças. Na Figura 1, tem-se a representação esquemática 

da comunicação entre o sistema CAD e a impressora 3D. 

 
Figura 1 – As informações são transmitidas do computados para a Zprinter 650 

Os moldes foram confeccionados baseados nos modelos de mufla utilizados nos processo 

tradicional como um vasilhame de seção circular e diâmetro de 20 mm e 6 mm de altura e 

uma tampa de mesma seção circular e 2 mm de altura conforme mostrado na figura 2. Assim 

como nas muflas o molde possui canais para extravasar o excesso de silicone. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de corpo de prova utilizado no experimento 

Como material infiltrante foram utilizados a Resina Epoxi Renlam M à base de bisfenol A, e 

aditivada com Aradur e um adesivo à base de 2 Cianoacrilato de média densidade. Os 

infiltrantes foram aplicados às amostras numa temperatura média de 25 ºC. A opção por estes 

infiltrantes se deu em decorrência da disponibilidade e do artigo de Mello et all (2017). 



 

                   

 
Tanto o adesivo a base de Cianoacrilato de média viscosidade quanto o adesivo a base de 

Resina Epóxi confere maior resistência mecânica, preenchimento de vazios e melhora no 

acabamento superficial das peças (Mello et all, 2017).  

 

As resinas epoxídicas (ou epóxi) são polímeros caracterizados pela presença de grupos 

glicidila em sua molécula. Os agentes de epoxidação mais comuns são os ácidos peracético e 

perfórmico e os óleos vegetais epoxidados. A epicloridrina ( 1-cloro-2, 3 - epóxi - propano ) é 

o agente universal portador do grupo epóxi que irá reagir com espécies químicas que tem 

hidrogênios ativos. O bisfenol A [ 2, 2 - bis ( 4'- hidroxifenil ) propano] é a espécie química 

mais comum que contém esses hidrogênios ativos (Resepox, 2017). 

O adesivo à base de Cianoacrilato é um produto monocomponente e não requerem mistura. 

Seu processo de cura inicia-se quando as superfícies entram em contato com a umidade do ar 

atmosférico sendo que após a aplicação do adesivo, a cura inicial ocorre em cerca de 20 

segundos, e quando concluída a peça poderá ser manuseada com segurança, no entanto a cura 

total só ocorrerá  em 24 horas ( TEKBOND , 2018) 

 

O silicone utilizado nesta pesquisa foi o SILASTIC MDX4-4210 BioMedical Grade 

Elastomer, que pode ser utilizado para moldes e componentes médicos. Se apresenta 

inicialmente como material viscoso e translúcido (DOW CORNER, 2005). 

A cura do material à 23º C é em aproximadamente 24 horas, no entanto sua cura completa 

ocorre em 3 dias. Para acelerar o processo pode-se trabalhar a cura em diferentes temperaturas 

(DOW CORNER, 2005). A partir destas informações se propôs o estudo conforme descrito na 

Tabela1. 

 

TABELA: 1  DIVISÃO DO EXPERIMENTO 

Amostra Material Processo Tempo Temperatura Pressão 

1.1 Resina Epoxi Convencional 72 h Ambiente Ambiente 

1.2 Resina Epoxi Em estufa 1 h 150°C Não controlada 

1.3 Resina Epoxi Panela 15 min 115°C 40libras 

2.1 Resina Epoxi Convencional 72 h Ambiente Ambiente 

2.2 Resina Epoxi Em estufa 1 h 150°C Não controlada 

2.3 Resina Epoxi Panela 15 min 115°C 40libras 

3.1 Etilcianoacrilato Convencional 72 h Ambiente Ambiente 

3.2 Etilcianoacrilato Em estufa 1 h 150°C Não controlada 

3.3 Etilcianoacrilato Panela 15 min 115°C 40libras 

 

 



 

                   

 
Figura 3: a) Molde infiltrado com cianoacrilato enquanto o molde absorveu adesivo. b) Molde revestido com 

uma camada de Resina Epóxi. c) Molde infiltrado com Resina Epóxi enquanto o molde absorveu resina. 

 
 

3. Análise dos Resultados 
 
O que se pretende é avaliar a qualidade da polimerização do elastômero maxilofacial 

submetido aos diferentes processos conforme descrito na tabela 2.  

O resultado encontrado, conforme figura 3 nas amostras 1.1, 2.1 e 3.1 que foram submetidas 

ao processo de autopolimerização à temperatura ambiente e prensados não foi satisfatório, 

uma vez que todos os moldes foram danificados gerando consequente deformação na peça 

final. Outra questão relevante é que nos moldes revestidos com resina Epóxi não ocorreu a 

polimerização por completo do elastômero que apresentava uma viscosidade residual 

indesejada no processo. Também foi possível observar a formação de bolhas no elastômero. 

 

Figura 4: Resultado do processo de polimerização a temperatura ambiente por 72 horas 

 



 

                   

 

O resultado encontrado, conforme figura 4 nas amostras 1.2, 2.2 e 3.2 que foram submetidas 

ao processo de polimerização em estufa à temperatura 150°C e prensados nos moldes 

revestidos com resina Epóxi, não ocorreu à polimerização por completo do elastômero que 

apresentava uma viscosidade residual indesejada no processo. Também foi possível observar 

a formação de bolhas no elastômero. No molde revestido com cianoacrilato observou-se a 

polimerização por completo do elastômero, porém o molde não resistiu ao processo o que 

pode vir a comprometer o formato final da prótese, neste processo também foi observada à 

formação de bolhas.  

 
 

 

Figura 5: Resultado do processo de polimerização à 150° na estufa por 1 horas 

 

 

O resultado encontrado conforme figura 5 nas amostras 1.3, 2.3 e 3.3 que foram submetidas 

ao processo de polimerização em panela à 115° C e pressão de 40 libras por 15 minutos, nos 

moldes revestidos com resina Epoxi assim como nos outros processos não ocorreu a 

polimerização por completo do elastômero que apresentava uma viscosidade residual e bolhas 

o que é indesejado no processo. No molde revestido com cianoacrilato observou-se a 

polimerização por completo do elastômero e a presença de alguma bolhas.  

 



 

                   

 

Figura 6: Resultado da polimerização na panela à 115°c, 40 libras por 15 min 

No entanto o processo AM por deposição de pó exige reforço para garantir sua resistência 

mecânica, e dependendo do material utilizado neste reforço pode ocorrer o comprometimento 

do processo de polimerização do elastômero maxilofacial.  

Nos casos estudados em que o revestimento é feito com resina Epóxi a polimerização não 

ocorreu por completo além da presença acentuada de bolhas, o que inviabiliza a utilização 

deste revestimento para a produção de moldes em AM.  

Já os revestimentos à base de Cianoacrilato permitiram a polimerização por completo do 

elastômero. Mas pode-se partir do princípio que esta é uma possibilidade real de revestimento 

para a utilização de moldes produzidos por AM na Zprinter 650. 

Nas peças retiradas dos nove moldes ocorre a presença que bolhas o que não é indicado para a 

confecção de próteses. 

 

Figura7: Detalhe das bolhas formadas na superfície das peças 



 

                   

Quanto aos diferentes processos de polimerização, a auto polimerização à temperatura 

ambiente requer que os moldes sejam submetidos à prensa por um longo período. O processo 

requer uma prensa com célula de carga, pois, mesmo com a utilização de material infiltrante 

as peças continuam se caracterizando como peças frágeis. Por conseguinte, o procedimento da 

forma como foi proposta no estudo não atende aos requesitos, obtendo a destruição dos 

moldes independentemente do revestimento utilizado.  

No processo de polimerização em estufa o molde revestido com cianoacrilato foi destruído 

ficando retido na estufa em consequência da elevada temperatura. Embora o molde tenha se 

degradado, isso não afetou a forma final da peça. 

Por fim, o processo de polimerização na panela apresentou o melhor resultado conservando a 

integridade de todos os moldes, além de ser o processo mais rápido que permitiu a 

polimerização do elastômero no molde revestido com cianoacrilato em 15 minutos. 

 

4. Conclusão 

 
O estudo permite inferir que há real possibilidade de utilização de moldes produzidos 

diretamente por manufatura aditiva na confecção de moldes para produção de próteses 

humanas. Os moldes revestidos com Adesivo à base de Cianoacrilato permitiram a boa 

polimerização do SILASTIC MDX4-4210. O que não ocorreu nos moldes revestidos com 

Resina Epoxi, mesmo completado o período de cura, o silicone permaneceu viscoso. Isso 

pode ser justificado pela informação de um fornecedor de elastômeros faciais POLISIL 

(2018) informa que: estanho, silicones base estanho, enxofre, látex, certas superfícies de 

madeira, resinas de poliéster ou resinas de epóxi ou aminas são potenciais inibidores dos 

catalisadores. 

As bolhas observadas nos processos são consequência da impermeabilização do molde, o que 

não ocorre nos moldes tradicionais de gesso, que são porosos e permite que as bolhas sejam 

eliminadas. Segundo DOW CORNER (2005), pode ser utilizado uma câmara de vácuo para 

remover as bolhas do material, solucionando desta forma o efeito inesperado da presença de 

bolhas. 

Para trabalhos futuros recomenda-se a utilização de parâmetros de processo que leve em 

consideração a caracteristica frágil dos moldes. No processo de cura em estufa ao invés de 

utilizarmos 150° por uma hora, é possivel utilizar 40° por 5 uma das faixas de temperatura 

indicada por DOW CORNER (2005), no intuito de reduzir a degração do molde em função da 

temperatura conseguindo um processo de produção 93% mais rápido que a cura em 

temperatura ambiente. Outro parâmetro de processo que deve ser controlado é a carga à qual 

os moldes ficaram submetidos na cura à  temperatura ambiente por 72 horas. Esta carga deve 

ser suficiente para manter os moldes fechados, mas não suficiente para danificá-los. A 

relização dos testes deste artigo, aponta para a melhoria do levantamento das variáveis 

envolvidas nos três processos estudados e corrobora para futuros estudos quantitativos. 
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